Niet-conforme ademhalingsbescherming 











Soort risico 


Gezondheidsrisico / andere 
Land van kennisgeving 

Duitsland 
Alarmnummer 

A12/00540/21 


De deeltjes-/filterretentie van het materiaal is onvoldoende (meetwaarde: slechts 82 %). Bijgevolg kan een overmatige hoeveelheid deeltjes of micro-organismen door het 
masker gaan; dus, zelfs in combinatie met andere aanbevolen maatregelen, is het mogelijk dat het niet goed beschermt. 
Het product voldoet niet aan de PBM-verordening en de relevante Europese norm EN 149. 


Categorie 

Beschermende uitrusting 
Product 

Deeltjesfiltermasker 


Beschrijving 
Wit ademhalingsbeschermend gezichtsmasker in een doorzichtige plastic zak (1 stuk) met verpakking die alleen de KN95-norm aangeeft; volgens 
de bedrukking op het masker zelf wordt voldaan aan zowel norm KN95 GB2626-2006 als EU-norm EN 149:2001+A1:2009 
Beschrijving van de verpakking: 
Plastic zak met zwarte inscriptie. Het product werd online verkocht, met name via eBay. 
Naam 
KN95 masker - adembeschermend gezichtsmasker 
Type/nummer van het model 
KN95 MASKER 
Batchnummer 
20201019M 
Streepjescode 
650226559983 
Is het product namaak? 
Onbekend 


Maatregelen 


Maatregelen opgedragen door marktdeelnemers (gericht aan: Detailhandelaar) 
Terugroepen van het product van eindgebruikers 


Maatregelen opgedragen door marktdeelnemers (gericht aan: Importeur) 
Verwijdering van deze productvermelding door de online marktplaats 


® Jaar - Week 


202116 


® Land van herkomst 


Volksrepubliek China 


Bron: eu-esf.org 


